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Használati utasítás 
 

 

 



 
 
Légút eltávolítása:  
 
1. Az arcüregbıl távolítsa el az arc betétet és csatlakozót. 
2. A baba arca felfele nézzen, húzza a borítást a vállakon keresztül és hajtsa le, hogy 
a mellkas lap és a tüdı látszódjon. 

3. Döntse hátra a fejet és húzza ki az egyirányú szelepet a fejbıl. 
4. A mellkas lap szárnyainak aljából csúsztassa ki a horgonyokat. Távolítsa el és 
dobja ki a tüdıt. 

 

 
 
Légút behelyezése: 
 
1. Ismételje meg az elızıekben ismertetett 2. lépést. 
2. Csatlakoztassa a kilégzıcsövet az egyirányú szelep alsó nyitott részéhez. 
3. Döntse hátra a fejet és helyezze bele az egyirányú szelepet, a szelep szárát az 
arcon található lyukon vezesse keresztül. (1. ábra).  A tüdı felfújó csöve a baba 
alja felé kell, hogy nézzen a helyes mőködés érdekében. 

4. Nyomja meg a csatlakozót a szelepszáron, hogy a perem lapos fele (2. ábra) a 
fúvóka fele nézzen. 

5. Fektesse a tüdıt a mellkas lap alá és csúsztassa a horgonyokat a mellkas lap 
szárnyainak alján keresztül. 

6. Helyezze vissza a mellkas bır borítást. 
 
 
 

 

   



Tápegység/ Elektronikus modell: 
 
A baba vezérlı doboza 4 db AA elemet (tartozék) tartalmaz. Az elemek kicseréléséhez 
nyissa ki a készüléket a doboz alsó részén. Távolítsa el a régi elemeket és helyezzen 
bele 4 db új AA elemet megfelelı polaritással (+ vagy -). 
Zárja vissza a panelt. Amennyiben a fények nem világítanak a dobozon, vagy az 
elemek merültek le, vagy nem érintkeznek megfelelıen. 
Ellenırizze, hogy helyes pozícióban vannak, és rendesen csatlakoznak 
 

  
 

Tisztítás és fertıtlenítés:  
 
Baba: 
 
Mossa le szappanos, meleg vízzel. 
Öblítse le tiszta vízzel. 
 
Száj/Orr rész: 
 
Elsısorban ajánlatos az óra végén a száj/orr részeket kidobni, bár szükség esetén 
újrahasználhatóak a következı tisztítási eljárásokat követve: 
 
1. Tisztítsa ki gyenge szappanos vízzel. 
2. Alaposan öblítse ki. 
3. Fertıtlenítse CDC elıírás szerint. (Centers for Disease Control) 

 
 
 
 


